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A 
Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina – FUNOESC 
Hospital Universitário Santa Terezinha – HUST 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2020  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 
 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA 
FLEXÍVEL DE ROTINA E TERAPÊUTICO, PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA – HUST DE JOAÇABA – SC. 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 01.716.863/0001-
22, sediada a R MARIA CURUPAITI, 441 - CONJ 7003 E 7004 TORRE DESIGN TOWER – SÃO PAULO – SP – CEP: 
02.452-001, telefone: (11) 3380-7380, e-mail: lidiane@endotech.com.br, vêm através deste solicitar 
esclarecimentos, conforme segue: 

Interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, nossa empresa obteve acesso ao 
Edital referente a este processo, porém após análise do Descritivo Detalhado, do Termo de Referência, 
notamos uma característica em um dos equipamentos solicitados, que impediria a participação de nossa 
empresa no processo.  

Razões dos Esclarecimentos: 
 

Item 01 – Sistema de Videoendoscopia flexível de rotina e terapêutico.  
 

 f) TUBO ENDOSCÓPICO PARA TERAPIA.  
 
“... contendo 2 canais de trabalho com diâmetro não inferiores a 2,8mm um e 3,7mm o outro.”  
 
Possuímos equipamento que atende a finalidade do equipamento e que atende a todas as demais 

características, porém nosso equipamento possui apenas um canal de trabalho. Analisando o mercado de 
endoscopia, notamos que existe apenas uma marca que atende a esta característica, até por não ser usual no 
mercado equipamento destinado a exames de vídeo colonoscopia, com duplo canal, a maioria dos fabricantes 
deixou de produzi-lo, restando apenas uma marca. Nosso equipamento possui apenas um canal de trabalho 
com o diâmetro de 3,8mm, que pode ser utilizado tanto para terapia, quanto para rotina. Analisando ao único 
produto existente no mercado com esta característica, notamos que o canal de trabalho maior possui 
diâmetro de 4,2mm, sendo um equipamento muito calibroso e restringindo assim a sua utilização a alguns 
pacientes. Dessa maneira, a Instituição ficaria de posse de 2 equipamentos que seriam pouco utilizados.  

 
Diante disto, gostaríamos de esclarecer se seria aceito oferta de equipamento para este item, 

apenas com um canal de trabalho. Como o julgamento se dará com base em pontuação quanto ao 
atendimento total ou parcial dos itens ofertados, seria aceito equipamento com essa característica podendo 
ser entendida como atendimento parcial, mas que atende a FINALIDADE exigida?  

  
 
Prezados Senhores,  
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Vale ressaltar que a ausência desta característica não interfere no perfeito funcionamento do 
sistema e no objetivo ao qual o equipamento se propõe e, assim permite a ampla concorrência favorecendo 
o processo licitatório, bem como possibilidade o atendimento ao princípio da economicidade, beneficiando 
ao Hospital Universitário Santa Terezinha – HUST.  
 

Aguardamos resposta quanto aos esclarecimentos, para que sejam sanadas as dúvidas existentes 
e possamos preparar nossa proposta.  

Desde já agradecemos a atenção e ficamos à disposição.  

 

Atenciosamente,  

 


