pollimed

A FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC

Edital de Concorrencia 002/2020
Processo Licitatorio 004/2020

Assunto: Pedido de Eclarecimento
A POLLIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 04.040.912/0001-48, sediada a Rua Bruno

Hering, 783, Bairro Bom Retiro- Cep: 89036-160 - Blumenau/SC, vem respeitosamente, formalizar, PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO, nos termos da lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000, e das razoes abaixo:

Ao analisarmos o descritivo em referéncia, notamos que faz-se necessaria a apresentagéo de esclarecimento,
visando assegurar a possibilidade de participacéo e a isonomia entre as propostas licitantes, nos topicos a saber:

ITEM 1 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA

ACESSORIOS / COMPONENTES:

Transdutores: Todos os transdutores deverao ser multifrequenciais em tecnologia de banda larga com selegéo
automatica das frequéncias: Transdutor Setorial infantil com faixa de frequéncia de 3,0 a 8,0 MHz (com
variagao de 1MHz para + ou -); Transdutor Setorial adulto de 2 a 4 MHz com faixa de frequéncia de 2,0 a 4,0
MHz (com variagéo de 1MHz para + ou -); Transdutor linear com faixa de frequéncia de 4,0 a 13,0 MHz (com
variagio de 1MHz para + ou -); Transdutor linear com faixa de frequénciade 7,0 a 18,0 MHz (com variagéo
de 1MHz para + ou -); Transdutor convexo com faixa de frequéncia de 2,0 a 6,0 MHz (com variagéo de 1MHz
para +ou -).

Referente ao Transdutor Linear com faixa de frequencia de 7,0 a 18.0 Mhz, como frata-se de um transdutor

de custo elevado onde encareceria muito o equipamento, gostaria de saber se necessitam mesmo deste, pois
que ja esta sendo solicitado um Linear de 4,0 a 13,0 Mhz no equipamento.

Pede-se ainda a especial gentileza de ser retornada a resposta para o e-mail: roseli@pollimed.com.br

Atenciosamente,

Blumenau, 30 de marco de 2020
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