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Cc: "Setor.Licitacao.SP" <Setor.Licitacao.SP@samtronic.com.br>

Prezados

A Samtronic Inddstria e Comeércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o n® 58.426.628/0001-33, vém a presenca de V.Sa. solicitar esclarecimento/alteragao
referente a Concorréncia N° 007/2018 — Processo Licitatério N° 012/2018, conforme abaixo:

¢ Nodescritivo do item 1 (bomba de infusdo anestésica seringa com alvo controle) esta sendo solicitado que o equipamento tenha uma
vazdo de 0,1 a 1,200 mi/h. Ocorre que, ao solicitar a vazdo de 1,200, limita a participagéo de fabricantes de bombas de infusdo de
qualidade, que atuam no mercado a anos, e possuem a vazao de 0,1 a 1,000 ml/h. Desta forma, solicitamos, encarecidamente, que a

vazdo tenha uma abrangéncia menor (de 0,1 a 1,000) para que amplie a participacéo de licitantes e o orgdo possa obter uma proposta mais
vantajosa.

Ademais, o prego estimado é inexequivel (R$ 4.500,00 — pagina 46), pois refere-se a um equipamento que possui uma tecnologia superior,
0 equipamento é especifico para infusdo de anestésicos controlados. E de conhecimento do mercado, bem como, pode ser facilmente
verificado/comprovado através de sites e atas de registro de pregos/contratos (em anexo) que o prego de R$ 4.500,00 ndo corresponde a
bomba de seringa com alvo controle, e sim de uma bomba de seringa simples. Portanto, solicitamos que o prego estimado também seja
alterado.

¢ No descritivo do item 3 (monitor multipardmetros) esta sendo solicitado Medigdo do relaxamento muscular para anestesia (TNM).

Gostaria de questionar se podemos ofertar um monitor com o médulo de BIS, visto que o mesmo tem um espectro de abrangéncia maior
que o TNM?

Ademais, é solicitado também que o Débito Cardiaco seja por qualquer método econdmico, exceto swan-ganz. Porém, o swan-ganz é o

método mais barato. Um debito cardiaco néo invasivo (ICG) custa 8x mais caro que o swan-ganz. Desta forma, solicitamos que o 6rgdo
aceite o fornecimento de monitor com o método swan-ganz.

Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.
Desde ja agradego.
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