Cachoeira de Minas, 18 de marco de 2019.

FUNDACAQ UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
REF.: TOMADA DE PRECO  N°012/2019
PROCESSO  N°67/2618

A empresa MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP. estabelecida em Cachoeira de Minas -
MG. a4 R JOSE CARVALHO VIEIRA, 215 Bairro de Santa Barbara, CEP: 37543-000,
Fone (35) 3425-8186. inscrita no CNPJ n, 01.405.834/0001- 40 e Inscriclo Estadual n°
707.981.839.0009, por seu representante legal. abaixo assinado. vem. tempestivamente,
a presenca de V.Sa. Apresentar PEDIDO DE RECURSO em face de decisfio de

desclassificacio imposta por esse hospital.

DOS FATOS E FUNDAMENTOS

A empresa MTB TECNOLOGIA LTDA-EP. ora recorrente, participou de licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECO. sob n° 012/2019. realizado no dia 12 de fevereiro de
2019, oferecendo monitores da marca Prolife. e, no entanto, foi desclassificada diante do
areumento técnico emitido pela empresa privada ENGEHOSP exposto abaixo. E de se
observar que a recorrente apresentou todos os documentos exigidos no edital, restando
classificada no que se refere ao objeto do edital. 10davia foi desclassificada tecnicamente.

mediante argumento gue ndo corresponde 4 verdade.

Preliminarmente é necessario verificar que o predmbulo do edital do processo de licitago
dispde de forma clara que a mesma serd fundamentada nos temos das leis 10.320/2002 ¢
8.666/1993.

Ainda, a Administraciio Pablica possui o dever de atender ao Principio da Legalidade ¢,
niic pode, por critérios pessoals, colocar exigéncia em edital que nfo conste em lei. E
preceito constitucional o Principio da Legalidade que estd expressamente disposic no
capitulo de seu artigo 37. Encontra-se também fundamentado no artigo 3 ° da Magna
Carta, que prescreve que 'ninguém serd obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

enfo em virtude da lei™.

Assim, conclui-se que os agentes da Administragio Publica nfo podem praticar atos que
nio estejam previstos em lei, sob pena de praticar ato invalido ¢ expor-se &
responsabilidade. Da mesma forma. o procedimento licitatdério ndo pode ser
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TECNOLOGIA

discriciondrio, e conforme ja disposto em edital, deve atender aos pardmetros das leis
10.520/2012 ¢ 8.666/1993.

Ademais a Administracio também estd vinculada ao Principio da Autotutela, no qual
existe a obrigagdo de revisdio de atos quando eivados de vicio. O artido 33 da lei
9.784/1999 dispde que:

Art. 53. A Administracdio deve anular seus proprios atos, quando
etvados de vicio de legalidade, e pode revoga-los por motivo de
conveniéncia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos

DO FATC DESCLASSIFICATORIO

Além de todo o exposto ¢ necessdrio observar que no parecer técnico emitido pela
emprese  PRIVADA  “Rede Brasileira de FEngenharia Clinica e Hospitalar ~
ENGEHOSP™, empresa esta que conforme pode ser facilmente comprovada em seu
proprio site, ¢ uma franquia de servigos e consultoria em Fngenharia Clinica e Hospitalar,
que evidencia em seu parecer técnico a seguinte informagio abaixo exposta como base
desclassificatoria da empresa MTB Tecnologia;

DOS PEDIDOS

1 - Solicitamos que seja apresentado imediatamente o documento de restrigdo utilizado
como base de nossa desclassificacio;

2 — Em nenhum momento nesse processo foi sclicitado que a MTB apresentasse
equipamento para avaliagdo técnica, apesar de termos claramente ficado 4 disposiciio
desde o inicio do processo. Em adicio. a marca Prolife tem instalados milhares de
equipamentos em centenas de hospitais no Brasil, incluindo o Estado de Sania Catarina.

3 — Nos chama a aten¢éo uma empresa privada possuir documentos de &5 TRICOES
internos de orgéos PUBLICOS, que sequer a propria empresa citada ndo foi em nenhum
momente oficializada e tenha conhecimento de tais restricoes ditadas no parccer.

Portanto. n&o parece ser aceitdvel, ou mesmo legal, utilizar desse suposto documento

como base desclassificatério em um processo publico.




Informamos que a empresa PROLIFE e seus represeniantes legais participaram de
iniimeros editais no estado de SC. inclusive podemos citar em 2018 / 19 os seguintes
pProcessos:

; i AN it - 50—= Fundo Municipal
de Saude que sohcuou N0ss0 equ1pamento para lestes ¢ comprovacdes, ndo somente
classificando. dando parecer oficial de aceite (em anexo) como também emitindo
empenho para compra.

ASSOCTAC A0 FLs LAR LENCGIR VHRGAN FEAREIR < 5¢ - solicitou nosso
cquipamento para testes e comprovagoes, ndo somente classificando. dando parecer
oficial de aceite. como também emitindo empenho para compra. Visando ainda ser a
mesma empresa de engenharia clinica desta instituicio.

s . A R R F R S A SR {05 — solicitou nosso
equzpamento para testes e comproxaqoes ndo somente dass1ﬁuando dando parecer
oficial de aceite. como também emitindo empenho para compra.

Portanto, entendemos que a informagéo de ter “restricdes aos produtos Prolife” parece
inveridica ou eventual engano. ou ndo referente & produtera dos monitores oferecidos
nesta Licitagdo.

Em vista dos fatos acima relatados, que podemos comprovar, e cientes da lisura desse
hospital, estamos plenamente confiantes de que nossas consideracdes serfo acatadas e em
consequéncia revisto o resultade do processo de ficitagio.
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Aline Machado
Representante legal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDOQ MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIC

CNPJ: 08435 209/0001-9¢
RUA DOMENICO SONEGO. 542
C.E.P:  88804-050 - Cricioma - 3C

AUTORIZACAQ DE FORNECIMENTO |

UMA Ne.: 5572019

Processo Administrative:

Processo Nr.: F32018
Data do Processe: G6/09/2018
Lrata da Homoicyagac: 2310112019
Sequéncia da Adjudicagado: 1
Data da Adiudicagan: G1/02/20%9
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} Fomecedor MTB TECNOLOGIA LTDA Codigo 19048 TYelelone 3534222186« i
Endereco: OSE CARVALHO VICIRA 215 B Zanco’ i
Cidade Cacnoawra de vinas - MG CEF 37040000 Agenog :
CNPJ: 01,405 8345000140 inscricae Bstaduat Lonta Corrente !
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atamxe especificados
@ condindes consianies no Processo Lictaténe

Orgédo:

Unidada:

Centro de Custo:
Fonte de Reecwrso:
Dotagdes Utilizadas:

Compl, Elemento:
Condigbes de Pagte:

i Prazo EntregaiExec.: CONFCRME CONTRATD
i Local do Entrega: LOCAS SOLICITADUS HAS REQUISICO

Objeto da Comgra; A presenis hCHacso ein pos

slentimenic ac Hostital Matwmno infant 3

Observagdes:

CIRUVO 8 BGLSIGH

£ -

YEntos medieo hospiais
nencants @ Rede Mumic

S B Malenais permangries para
nal de Saude de Caciuma/SC

Santa Cas

l fam I Quantigata ] idnid I

Cspacificagao Marca Prego Unilaria [ Preco Total ]
2 3000 UND Montor Muitiparametrico de BECIeMES DAl U50 em asuitos. pedidinice PROUIFE 12 060 .00 38.030.00
& NEDNESIS COM Cinco prrEmetrcs basicos 1SPO7 E00 BPNI Temp
{20y
3 VNG MAGREON MUILDErameros i Qbizacs0 em Uo Corage PROLIFE 40 060,00 80,000,060
r

Yotai Gerai:
Desconts:
Total Liguitio:

116.000,00
.60

{\Vaiores expressos em Reais R$} 16.005.00
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HOTHTAL PEQONAL DO OISTE

De:

Assumagao Hocp;talar Lenior Vargas Ferreira

Setor de Comipras - Zilma cle Patvma Rita Marcon

AUTORIZACAQ DE FORNECIMENTO 1 AF-I_;:RO-.
: Contrate nr04/2018°
'nata 01/1172018 ) Convenio: Siconv 8507 6/ 2017 Pag. 101 Rev: 0.0 !

‘Para: Prolife Equipamentoes Nedncos Ltda.

;Ob;(,to. Aquisicae Material Vledlcos Hospitalar
Prexadc Fornecedor:

4
1

Atendendo o preconizado no edital n® 61/2018 estamos autorizando formalmente o fornecimento

do item abaixo descrito, por conta e ordem do convénio oflundo Convénio Siconv  nr

850798/2017, visando a Aquisigdo de Equipamentos e Material Permanente para

ampliagéo de unidade hospilalar do HRO:

, Item | . Descrigao

Tdde%élor Unit. |

_\faior Total

i
1
H

i02 e | MONITOR MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS:
08

t Para Cenira CirGrgico com 08 parametros ECG/ i
RESPIRACA ! TEMP/ SPO2/ PI f2canaxs}! PN/
;CAPI\.OGRAr—iAf DEBITC CARDIACO, para uso em
pacxenie adulia e pedidtrico. O monitor devera apresentar i
ino minimo as seguintes caracteristicas: ‘
'a} Monitorfvideo integrado cam tela de cristal Hquido
icolorido de 12 (doze) polegadas ou maior;
i5) Apresentar no minisio 03 (1rés) diferentes modos de
visualizacio de tela. Deve ter capacidade de ampliagio ;
pdra demais par@metros coma: Gases Anestésicos. BIS, i
TNM ou TOF, sem necessidade de ferramentas;
lc) Armazenamento de informagdes do paciente e :
‘gerenciamento de admissdes altas, com no minimo 24 !
‘horas de tendéncias graficas,
d) Dados construtivos: peso maxima de 7 kg, umidade i
‘relativa de operagdo entre 30 a 85% sem perda de :
irendimentos; Deve poessuir protegio minima IPX1 contra
jinfiltrag3o perigosa de agua. :
€) ECG de 7 denvagdes: detecgho de QRS. Frequéncia |
‘cardiaca de 40 a 300 bpm, protegfio para descarga de
de‘;.ﬁoriladcres R.F. Deve acompanhar cabo de paciente
‘com 05 {¢inco) vias; i
i) OXIMETRIA DOE PULSO: indicagdo numérica dos valores
ide saturacéo e pulse. Apresentagio da onda de
pietiemugraﬁa Faixa de salwacic de 1 a 100% e Pulso via i
$PO2 de 30 & 240 bpm. Utilizar tecnologia "Nedicor’,
FMasimo set”, "Fast” ou "Truesignal”, Deve acompannar
isensor de dedo clip adulio permanente; .
gy PRESSAO ARTERIAL NAO INVASIVA! Indicaglo i

i
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| 25.700,00.

51.400,00;
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inumérica das Pressbes Sistalicas, Média e Diastolica na | T ' ;
| taixa de 10 & 270 mmg, Medicao automética com : i i ;
. Iprogramagao de intervalo de 01 a 120 minutos ou Medicie | : !
: ‘manuat por tecta dedicada. Deve acompanhar cabo de : ! i i
i Imanguito € manguitos para paciente adutto; i ; :
l 1) PRESSAC INVASIVA: 02 {dois) canais cor visualizagao { 1 |
: iindependente das curvas; Alarmes ajustéveis de nivel i . ' !
i Iméaximo e minime para pressio invasiva; Medigdo da ! ! !
: jPressdo Arterial Média (PAM) e Press@o Venosa Central | : %
i {PVC), Pressiio de Antéria Pulmonar (PAP) e Pressio de [ i |
: {Ociusao de Arénia Puimonar (POAP]) alraves de cateier, ; 1

) TEMPERATURAC medicio continua de {EMpEratura. : ‘ ‘ :
! 'Faixa ge medigao de lemperaiura: 30 a 45 °C. Deve ‘ 5 ! i
‘ ‘iacompemhar sensor de iemperatura de pele; . : ‘ !
i ) CAPNOGRAFIA: Deve realizar as medicdes através do ! : :
‘ iméto’do mainstrearm, com medicgo de 0 a 150 mmbig. _ i l !
i 'k) DEBITC CARDIACO: Deve ser obtido através do métodal A
_padréo de terma diluigaa com Balus, com faixas de ; ! i i
] ‘medicdo de DC entre 0 a 20 ¥min ! : E :
: i} BATERIAL interna ou gestacave! em ion-litio com duragao ; l I %
| minima de 120 minutos com todos 0S PATAME0S ligados e | ‘; i
‘funcionanies; f ! ; i
: Em) Alimentacio elétrica em cabo padrio ABNT destacavel ; 5 ‘
| 220 VAC/SOHz. ! : :
| 171) CERTIFICADOS e MANUAIS gue dever acompanhar | [ |
| l o produto: Certificado de boas praticas de fabricagdo ! | : l
| efou armazenamanio distribuigao de produtes pama a | i !
! | safde emitido pela Anvisa, O eguipamento deve vir | i
i | acompanhado de Manuais de Sewvico em midia | ' :
: | eletrbnica ou impressa pama d Engenharia Clinica e ! !

I Manuais 0s Usuano para a area assistencial. Cedificado ! |
;_ ¢ de acorda Com &s nOMMAs NBR IEC60.601-1(seguranca |
: | elétrica) e NBR IEC 60801-1-2 (compatibilidade i : :
| ? sletromagnética)-Descritivo contorine edital 0112018 ! : i i
[ | . ' ;
| TOTAL] ’ RS |
L e ‘; ; . 51.40000
Total: Ginquenta e uin niil ¢ quatrocentos reais. l I
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