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OBJETIVO:

Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento no
processo licitatério n°017/2020 edital Tomada de Preco n°008/2020 referente 8 FOCO PORTATIL
DE LED. Sua circulagao deve ser publica e disponivel na plataforma web da instituicdo, além da

resposta direta ao interessado.

1 — PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

A Rede Brasileira de Engenharia Clinica e Hospitalar - EngeHosp, sua

franqueadora e seus franqueados estdo alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes

para Empresas Privadas do Pré-Etica. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou

aperfeicoar instrumentos destinados a prevencao, detecgcdo e remediacido de atos lesivos a
Administracéo Publica no ambiente organizacional. O Pré-Etica resulta da conjugagdo de esforcos
entre os setores publico (CGU) e privado para promover no pais um ambiente corporativo mais
integro, ético e transparente.

A iniciativa consiste em fomentar a adog¢do voluntaria de medidas de
integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento publico daquelas que,
independentemente do porte e do ramo de atuacdo, mostram-se comprometidas em implementar
medidas voltadas para a prevencao, detecgao e remediacio de atos de corrupgao e fraude.

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp esta em consonancia com a
Lei n°® 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupgao) e suas
regulamentacdes, e possui 0 comprometimento e apoio da alta diregdo da Franqueadora. A
instancia responsavel pelo mesmo (Depto. Juridico e de Conduta) é dotada de autonomia,
independéncia, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno
funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessario, ao mais alto corpo

decisério da empresa. Conhega mais sobre o "Pré-Etica" consultando os “Guias de Integridade” e

palestras das “Conferéncias Lei Empresa Limpa”.

2- TERMOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO:

A empresa ILHATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP, inscrito no CNPJ n° 00.612.686/0001-71, por intermédio
de seu representante legal, o Sr. JOSE ARION ROCHA AMORAS, brasileiro, pessoa fisica
devidamente registrada com o RG de n°. 8.517.108 e CPF de n°. 913.171.262-20, residente e
domiciliado na Rua Anténio Jovita Duarte, n® 3147, bairro Forquilhas, Sdo José, SC — 88.107-100,


http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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no desejo de participar do processo em epigrafe, apresentou tempestivamente PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO com fulcro nos termos do artigo n°12 do Decreto n.° 3.555/2000, e ofereceu
relato em documentacgéo que foi anexada ao processo.

(...SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO

No item 02 - O descritivo do foco esta todo direcionado para a KSS.
Segue anexo a proposta utilizada para os focos cirurgicos, a qual
demonstra todas as informag¢does/especificagées contidas neste edital.

Perceba que nas 03 propostas, o descritivo é sempre o mesmo.

3 - RESPOSTA AO RECURSO PROPOSTO:

Agradecemos o interesse do fornecedor em participar do pleito, e passamos
a responder abaixo:

1) Se o ora solicitante tivesse sido menos precipitado e mais atento ao que
estamos solicitando, veria que nem ao menos estamos tratando do objeto das 03 propostas que
ele apresenta: ESTAMOS LICITANDO FOCOS PORTATEIS DE CHAO e n3o focos de teto como

suas propostas mencionam,;

2) Recortamos o texto do Termo de Referéncia do item 02 e submetemos
(colamos) na maior plataforma de buscas do mundo e a resposta veio num sonoro: nenhum

resultado encontrado para (...) :
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"para" (e quaisquer palavras subsequientes) foi ignorada, pois limitamos as consultas a 32 palavras.

Nenhum resultado encontrado para FOCO AUXILIAR PORTATIL DE LED com no minimo
as seguintes caracteristicas: Capula: lluminagdao de no minimo 60.000 LUX, com uma
cupula. Campo Luminoso: 180 a 320 mm (por cupula). Temperatura de cor ajustavel
entre 3.000K a 6.000K (por ciupula). Deve possuir luz especial para video-cirurgia
(ENDO, PENUMBRA). Deve possuir protecdo no minimo IP 54. Deve possuir
superficie lisa que facilite a limpeza com bactericidas comuns. Vida util dos LED’s de
até 100.000 horas. Poténcia por cupula deve ficar entre 55 e 80 VA. indice de
reproducéo geral de cor RA = 96. indice de reprodugéo de cor especifica R9 = 96.
Profundidade do campo luminoso de 1736 mm. (L1+L2 a 20%). Razdo da irradiancia a
1m e iluminancia de 3,1 mW/m2ix. Painel de Controle: Ajustes de intensidade
luminosa e ajuste de temperatura de cor devem ser feitos via painel de controle em
LCD localizado de preferéncia no brago da cupula. Sistema de Bragos e
Movimentagdes: Deve possibilitar os seguintes movimentos: circular em torno da
base, basculante em torno da articulagéo da haste, de tor¢édo da cupula em torno do
brago movel e de flexdo da cipula em torno de seu eixo. Articulagdes minimas:
brago articulado na vertical: 25 a 35°. para cima e para baixo na vertical: 40-45°. Base
inferior confeccionada em material inoxidavel ou termoplastico de alta resisténcia em

3) Queremos crer que um dos dois estd equivocado: ou o Google ou o
solicitante, pois os textos ndao sao os mesmos. Em rapida pesquisa na internet também
achamos outros fabricantes de escopo similar ao pedido e nao nos opomos a participagao de

ninguém;

4) Quando se colocam descritivos num Termo de Referéncia eles ndo descem
de uma forma divina na cabecga dos engenheiros clinicos e sim sdo o resultados de pesquisas que
visam achar equipamentos de um certo patamar tecnolégico OU SUPERIOR, e ndo objetamos a
participacao de qualquer empresa ou fabricante que possua equipamentos de qualidade superior,
pois a licitagdo se processa por TECNICA e PRECO. Se o ora recursante incluir equipamento

superior, certamente tera sua pontuagdo melhorada em relagdo aos demais;

5) Esperamos que a empresa entre com o seu melhor equipamento dentro do
valor de referéncia (procure-o na pagina 38), pois s6 assim estara garantindo sua vitéria. Nao

descartamos nenhuma proposta previamente.
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Sendo o que nos apresentava para 0 momento, assinamos este documento

auxiliar ao processo licitatorio, e ficamos a disposi¢ao para qualquer esclarecimento adicional que

nos couber.

JOSE FERNANDO MEIRA
DA ROCHA:22852883015

Joacaba, 24 de novembro de 2020.

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO MEIRA DA
ROCHA:22852883015

DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=79921987000137,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(em branco), cn=JOSE FERNANDO MEIRA DA
ROCHA:22852883015

Dados: 2020.11.24 15:37:32-03'00'

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5
(assinado digitalmente)

Este parecer foi submetido ao crivo do escritério de atendimento de LEC (Legal, Ethics and Compliance) Leal,
Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453) contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clinica e
Hospitalar - EngeHosp para verificagdo de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a
qualquer publicizagado, tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede.



http://cloud2.snappages.com/395cad17c93662f4035fcfee228eecb144ae65ec/Manual%20de%20Compliance%20da%20Rede%20EngeHosp.pdf
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