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OBJETIVO:

Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento de
fornecedor sobre os termos, descricdes ou evolugdes contidas no EDITAL DE CONCORRENCIA
n° 007/2018 do CONVENIO n° 851074/2017 e processo licitatério n°® 012/2018. Sua circulacdo
deve ser publica e disponivel na plataforma web da instituicdo, além da resposta direta ao

interessado.

1 - PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

A Rede Brasileira de Engenharia Clinica e Hospitalar - EngeHosp, sua

franqueadora e seus franqueados estdo alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes

para Empresas Privadas do Pro-Etica. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou
aperfeicoar instrumentos destinados a prevencao, deteccdo e remediacido de atos lesivos a

Administragao Publica no ambiente organizacional.

O Pro-Etica resulta da conjugacdo de esforcos entre os setores publico
(CGU) e privado para promover no pais um ambiente corporativo mais integro, ético e

transparente.

A iniciativa consiste em fomentar a adocdo voluntaria de medidas de
integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento publico daquelas que,
independentemente do porte e do ramo de atuacdo, mostram-se comprometidas em implementar

medidas voltadas para a prevencao, deteccao e remediagao de atos de corrupgao e fraude.

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp esta em consonancia com a
Lei n° 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrup¢cédo) e suas
regulamentagbes, e possui 0 comprometimento e apoio da alta diregdo da Franqueadora. A
instancia responsavel pelo mesmo (Depto. Juridico e de Conduta) é dotada de autonomia,
independéncia, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessario, ao mais alto corpo

decisorio da empresa. Conhega mais sobre o "Pré-Etica" consultando os “Guias de Integridade” e

palestras das “Conferéncias Lei Empresa Limpa”.



http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

W & Z - Comércio e Servigos Hospitalares Ltda. EPP, pessoa juridica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o n°. 05.968.162/0001-31, sediada na Rua Nascente do Sol,
no. 500, Ponte do Imaruim - Palhog¢a/SC - CEP 88130-570, por seu representante infra assinado,
com fulcro na Lei no. 8.666/93 e Lei no. 10.520/02, e Edital de Abertura do Certame Licitatorio -
retro mencionado, vem respeitosamente a presenca de Vossa Senhoria, tempestivamente,
interpor Pedido de Esclarecimento, ao Edital de Concorréncia n°. 007/201, para tanto embasado

nas diretrizes da Legislacao pertinente, e pelos substratos faticos e juridicos a seguir delineados:

1. Do questionamento ao edital de licitagdo referente ao item 03 - "MONITOR
MULTIPARAMETRO AVANCADO" questionamos o prazo de garantia, pois no
ANEXO | esté descrito 24 (vinte e quatro) meses ja no ANEXO IX ESTA descrito 12

(doze) meses.

2. Referente ao mesmo ITEM questionamos a escala do pardmetro temperatura, pois a

mesma néo esta especificada na descricao do equipamento.

3 - RESPOSTA AO PEDIDO:

Agradecemos o interesse do fornecedor, e passamos a responder seu pedido

na mesma sequéncia em que foi formulado:

1) O que esta valendo é o descrito no ANEXO I, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses de
garantia;

2) A escala de temperatura ndo foi mencionada para nao ser impeditiva de disputa, mas
considera-se a usual para medi¢cao corporal de pacientes, ou seja, limite superior em

40°C; limite inferior “matematico” em 0°C.
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Este parecer foi submetido ao crivo do escritério de atendimento de LEC (Legal, Ethics and

Compliance) Leal, Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453) contratado pela Rede

Brasileira de Engenharia Clinica e Hospitalar - EngeHosp para verificagdo de compatibilidade nas

regras de compliance e foi validado e autorizado a qualquer publicizagdo, tudo conforme rege o

Manual de Compliance da Rede.

Sendo o que nos apresentava para 0 momento, assinamos este documento

auxiliar ao processo licitatério, e ficamos a disposi¢cao para qualquer esclarecimento adicional que

nos couber.

Canoas, 07 de fevereiro de 2019.

/A

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5



http://cloud2.snappages.com/395cad17c93662f4035fcfee228eecb144ae65ec/Manual%20de%20Compliance%20da%20Rede%20EngeHosp.pdf

