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OBJETIVO:

Este documento responde publicamente a Pedido de Esclarecimento no

processo licitatório n° 004/2021 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 referente à

VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. Sua circulação deve ser

pública e disponível na plataforma web da instituição, além da resposta direta ao interessado.

1 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

A Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp, sua

franqueadora e seus franqueados estão alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes

para Empresas Privadas do Pró-Ética. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou

aperfeiçoar instrumentos destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à

Administração Pública no ambiente organizacional. O Pró-Ética resulta da conjugação de esforços

entre os setores público (CGU) e privado para promover no país um ambiente corporativo mais

íntegro, ético e transparente.

A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de

integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que,

independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar

medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp está em consonância com a

Lei nº 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupção) e suas

regulamentações, e possui o comprometimento e apoio da alta direção da Franqueadora. A

instância responsável pelo mesmo (Depto. Jurídico e de Conduta) é dotada de autonomia,

independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo

decisório da empresa. Conheça mais sobre o "Pró-Ética" consultando os “Guias de Integridade” e

palestras das “Conferências Lei Empresa Limpa”.

2- TERMOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO:

A empresa Globalmed Material de Suporte Terapêutico Ltda com sede
à Rua Veríssimo Rosa, 453 Bairro Partenon / Porto Alegre-RS, no desejo de participar do
processo em epígrafe, apresentou tempestivamente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO com fulcro

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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nos termos do artigo nº12 do Decreto n.° 3.555/2000, e ofereceu relato em documentação que foi
anexada ao processo.

O pedido da requerente não será transcrito ipsis litteris nesta RPE por

economia processual (pode ser visto na íntegra no processo), mas se resume ao abaixo:

(...)

Item 1: “Deve possuir módulo ou habilitação de ventilação para pacientes a

partir de 400 gramas até adultos”.

O ventilador pulmonar SERVO-i Universal permite a ventilação de alto

desempenho para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, sendo

possível o ajuste do volume corrente a partir de 2 ml a 4000 ml. Com esta

característica o SERVO-i está habilitado para atender pacientes a partir de

500 gramas a 250 kg (trecho manual Anvisa SERVO-i página 17).

(...)

Item 2: “Volume corrente ajustável que abranja no mínimo a faixa de 100

ml a 4000  ml”.

Solicitamos esclarecimento quanto a esta característica do ventilador

pulmonar tendo em vista que o Item 1 aponta equipamento que atenda

público neonatal, no entanto a característica técnica solicitada no volume

corrente permite o atendimento de pacientes pediátricos e adultos. O

destino deste equipamento será o atendimento para qual categoria de

pacientes? A resposta para esta pergunta é fundamental pois ela impacta

diretamente na configuração do equipamento e no valor a ser ofertado.

(...)

3 – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PROPOSTO:

Agradecemos o interesse do fornecedor em participar do pleito, e passamos
a responder abaixo:

1) A diferença entre o range contido no descritivo do edital e o proposto para o equipamento

Servo-i é insignificante, portanto, será plenamente aceito sem perda alguma na pontuação

multiparamétrica;

2) Como o descritivo técnico bem explicita, a intenção é adquirir um equipamento que cubra as

três categorias possíveis, então, na linha de produtos fornecidos pela proponente e como
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não existe alocação específica para o item, o descritivo se encaixa no seu equipamento

Universal.

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento

auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que

nos couber.

Joaçaba, 15 de março de 2021.

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5

(assinado digitalmente)

Este parecer foi submetido ao crivo do escritório de atendimento de LEC (Legal, Ethics and Compliance) Leal,
Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453) contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clínica e
Hospitalar - EngeHosp para verificação de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a
qualquer publicização, tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede.

http://cloud2.snappages.com/395cad17c93662f4035fcfee228eecb144ae65ec/Manual%20de%20Compliance%20da%20Rede%20EngeHosp.pdf

		2021-03-15T19:55:53-0300
	JOSE FERNANDO MEIRA DA ROCHA:22852883015




